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Здійснюється аналіз природи виникнен-
ня додаткових похибок поплавкового дво-
степеневого гіроскопа в режимі експлуата-
ційного використання літальних апаратів. 
З’ясовується ступінь впливу проникаючо-
го акустичного випромінювання на похибку 
вимірювань внаслідок дифракційних явищ в 
ревербераційному об’ємі
Ключові слова: поплавковий гіроскоп, диф-
ракційна хвиля, рідинностатичний підвіс
Проводится анализ природы возникнове-
ния дополнительных погрешностей поплав-
кового двухстепенного гироскопа в режи-
ме эксплуатационного использования 
летательных аппаратов. Устанавливается 
степень влияния проникающего акустиче-
ского излучения на погрешность измерений 
вследствие дифракционных явлений в ревер-
берационном объеме
Ключевые слова: поплавковый гироскоп, 
дифракционная волна, жидкостатический 
подвес
It is analyzed the nature of appearance of 
additional errors of floating double-stage gyro-
scope mode operational use of aircraft. It is est-
ablished the degree of influence of penetrating 
acoustic radiation on measurement error due to 
diffraction phenomena in the reverberation vol-
ume
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1. Введение
Исследования относятся к области прикладной 
механики и посвящены изучению и описанию при-
роды возникновения нелинейных колебаний в жидко-
статическом подвесе двухстепенного гироскопа. Такие 
приборы нашли широкое применение как пилотажно-
навигационные. Достаточно часто они используются 
как чувствительные элементы трехосной гиростаби-
лизированной платформы на летательных аппаратах 
различного класса и базирования.
Известно, что оценка параметров полета широкой 
модификации аппаратов проводится уже непосред-
ственно на борту носителя и потому вопросы точности 
построения опорной системы координат приобретают 
исключительную важность и актуальность. Особен-
но при решении задач ближнего космоса, когда по-
грешности приборов инерциальной навигации могут 
привести к необходимости коррекции орбиты, либо к 
доукомплектованию носителя дополнительным коли-
чеством горючего.
2. Анализ состояния проблемы и постановка задачи 
исследований
Упругое взаимодействие механических систем бор-
товой аппаратуры летательных аппаратов с прони-
кающим акустическим излучением и возникающие, 
как следствие, особенности приборов командно-из-
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мерительного комплекса, систематическое изучение 
приобрели лишь в последнее время [1, 2]. Как правило, 
уменьшение этого влияния решалось методами пас-
сивной звукоизоляции [3]. Вместе с тем, как оказалось, 
проблема существует и требует пристального внима-
ния [4]. Причиной погрешности измерений служит 
упруго-напряженное состояние подвеса гироскопа, 
чувствительных элементов систем коррекции, токосъ-
емников и т.п. Особенное внимание следует сосредото-
чить на многофазных подвесах.
Подверженными появлению дополнительных по-
грешностей оказались не только некорректируемые, 
но и корректируемые приборы, а также сложные систе-
мы в виде трехосной гироскопической платформы [5].
Таким образом, представляется актуальным из-
учение особенностей механических систем пилотаж-
но-навигационного оборудования в условиях эксплу-
атационного использования летальных аппаратов и 
описания природы этого проявления в виде погреш-
ности измерений.
Целью проводимых исследований является описа-
ние структуры возникающих в поплавковом подвесе 
гироскопа, как наиболее сложном, нелинейных коле-
баний, порождаемых дифракционными явлениями.
3. Дополнительные погрешности поплавкового 
гироскопа в акустической среде
Нелинейные колебания подвижной части гироскопа, 
вызванные неоднородностью жидкофазной составля-
ющей подвеса. В натурных условиях, вследствие удар-
ных воздействий, вибрации, температурных и других 
факторов, в разделяющей поплавок и корпус прибора 
жидкости могут возникать газообразные пузырьки, 
которые под действием акустического излучения бу-
дут перемещаться в сторону распространяющейся вол-
ны давления, то есть в зону акустической тени (рис. 1). 
Собираясь в одном месте они могут нарушить равно-
весие исходной системы гидростатических и массовых 
сил и привести к возникновению возмущающего мо-
мента М относительно оси подвеса поплавка.
Оставляя в стороне вопрос анализа природы об-
разования пузырьков, определим их перемещение, 
считая поверхность упруго-деформируемой. Оценим 
степень влияния деформируемой поверхности и не 
зависящих от времени свойств взвешивающей жид-
кости, например, вязкости, на величину предельно-
го перемещения пузырьков. Предположений о форме 
акустической волны делать не будем.
Рис. 1. Механизм воздействия акустической волны на 
пузырьки жидкости
Линейность задачи позволяет представить уравне-
ния движения, к примеру, одного пузырька. в проекци-
ях на его главные центральные оси инерции в виде
m U Q F iii i i i * , , , ... , ;+ = = 1 2 6  (1)
m U c U Q Fii i i i i i * * ;+ + =  (2)
m U b U Q Fii i i i i i * * ,+ + =  (3)
где mii – масса пузырька ( в случае углового движе-
ния – момент инерции); U *i - ускорение центра масс 
(линейное, либо угловое); Fi – сила, с которой рас-
пространяющаяся в жидкости волна воздействует на 
недеформируемую поверхность пузырька; Qi – допол-
нительная сила взаимодействия пузырька со средой, 
обусловленная деформацией его поверхности. Если 
рассматривать угловое движение, то все силы надо за-
менить моментами.
Сила Qi определяется выражением:
Q q k y t x y dSi i
s
= ( )⋅ ( )∫∫
 
, , , ,τ  (4)
где 

q  - давление, вызванное смещением пузырька; 

τi - единичный вектор соответствующей оси коор-
динат; χ, y - координаты на поверхности пузырька; 
t – время; S – поверхность пузырька. Зависимость 
обобщенной силы Qi от перемещения поверхности мо-
жет быть выражена в явном виде, для чего достаточно 
представить перемещение поверхности пузырька в 
следующей форме – 
 
W x y t U t V x y kk
k
k, , , , , ,( ) = ( ) ( ) =∑ 1 2  (5)
где 

V k (x, y) – достаточно полная система век-
торных функций, причем при k = 1, … , 6 эти функции 
совпадают с определенными выше 

τi , то есть соответ-
ствуют перемещениям поверхности в целом, а осталь-
ные ( k = 7, 8, … ) выражают деформации поверхности; 
Uk (t) – обобщенная координата. Очевидно, что при 
отсутствии деформаций, Uk = U*k при k = 1, … , 6 и Uk = 
=0 при k = 7,8, … .
Если поверхность пузырька перемещается (или 
деформируется) таким образом, что обобщенная коор-
дината растет с единичной скоростью
U U Uk t k t m m k| ; | ; | ,〉 〈 ≠= = =0 01 0 0
тогда на поверхности пузырька, вообще говоря, 
возникнет давление с составляющими по всем направ-
лениям 

τi . Соотношение (4) обозначит обобщенную 
силу fik (t), соответствующую этим условиям.
В силу линейности задачи, обобщенная сила Qi (t), 
которая возникает при произвольном смещении по-
верхности, определяется равенством, непосредственно 
вытекающим из принципа суперпозиции - 





k( )= ( )= −( ) ( )∑ ∫∑
0
τ τ τ .  (6)
Здесь и далее предполагается, что Uk|t ≤ 0 = 0, a U k, 
вообще говоря, включает импульсные функции. В част-
ности, если lim Uk ≠ 0 при t →  + 0.
Зависимость обобщенных сил Fi от параметров 
волны давления также может быть представлена функ-
циями fik. Получить такую зависимость позволяет 
мысленное представление движения части жидкости, 
ограниченной поверхностью пузырька. Динамическое 
равновесие полученного таким образом «фиктивного» 
тела можно описать уравнениями, аналогичными вы-
ражениям (5.1 … 5.3). Если при этом фиктивное тело 
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находится на месте изучаемого пузырька, а динами-
ческое равновесие его рассматривается относительно 
выбранных выше осей, то составляющие внешнего 
воздействия на несмещаемую поверхность и функции 
fik для фиктивного тела будут теми же, что и для пу-
зырька, поэтому уравнения имеют вид – 









ф= + −( ) ( )∑ ∫∑�� ��* ;
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где mni
ф - масса ( статический момент или момент 
инерции фиктивного тела относительно выбранных 
осей); индекс «ф» обозначает принадлежность к фик-
тивному телу. Предполагается, что пузырек не отделен 
от жидкости. Это значит, что если он находится в 
реальной жидкости, то перемещения среды на его по-
верхности совпадают с его перемещениями. Если же 
пузырек находится в идеальной (без учета вязкости) 
жидкости, то это относится к нормальным перемеще-
ниям. Момент сил инерции представлен здесь сум-
мой моментов, возникающих вследствие обобщенных 
перемещений U n
ф
*  как при n = i, так и при n ≠ i, по-
скольку оси, относительно которых рассматривается 
динамическое равновесие фиктивного тела, вообще 
говоря, не являются для него главными центральными 
осями инерции.
Фиктивное тело не вносит возмущений в распро-
страняющуюся в жидкости волну. Поэтому, необхо-
димые данные о его смещении (U Uk
ф
n
ф, * ) могут быть 
получены интегрированием соответстующим образом 
спроектированных смещений жидкости по поверхно-
сти и объему пузырька. Таким образом, уравнения (7 … 
9) можно рассматривать как равенства, определяющие 
силы Fi.
На основании соотношений (6), (7) уравнения (1 
… 3) движения пузырька могут быть записаны в виде 
интегро-дифференциальных соотношений:
m U f t U d
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n nt U d b Uτ τ τ�� � * .
 (12)
Анализ уравнений (10 … 12) позволяет сделать 
некоторые выводы об окончательных перемещениях 
пузырька. Преобразование Лапласа дает возможность 
привести эти выражения к виду -










ф2 2 2 2
* * ;
+ + + + + ++ = +∑ ∑ ∑  (13)
m р U f р U c U






















∑ ∑ n nU* ;+
 (14)
m р U f р U b р U






















∑ ∑ b р Un n* ,+
 (15)
где смысл индекса «+» и параметра р определяется 
соотношением – 
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2∫ −( ) ( ) → + +τ τ τ�� .
Чтобы из уравнений (13 … 15) получить величины 
окончательных перемещений пузырька, достаточно 
воспользоваться формулой - 
lim lim ,
t p
Ф t Ф p Ф р
→∞ ∞ →
+( )= = ( )
0
 (16)
справедливой, если предел (не обязательно огра-










Влияние физико-механических свойств жидкоста-
тического подвеса. В том случае, когда акустическая 
волна ограничена во времени или затухает, а жидкость 
безгранична, можно утверждать, что перемещения 
пузырьков будут удовлетворять указанным условиям. 
Действительно, излучение возмущающих волн при 
колебаниях пузырька в безграничной среде вызывает 
затухание колебаний. Поэтому, если они и будут иметь 
место, то с прекращением звукового воздействия будут 
затухать и, таким образом, перемещения в итоге также 
будут стремиться к пределу. Кроме того, ограничение 
внешнего воздействия исключает экспоненциальное 
увеличение перемещений пузырька при t → ∞ .
Характер взаимосвязи окончательных перемеще-
ний пузырьков от окончательных перемещений фик-
тивного тела, то есть жидкости в отсутствие пузырька, 
как следует из соотношений (13 … 16), существенным 
образом зависит от поведения функции f pik p
+
→( )  0  
или, что то же самое, f tik t( )  →∞ .
Если пузырьки ограниченных размеров, в зависи-
мости от свойств поддерживающей поплавок жидко-
сти (безграничной) можно следующим образом клас-
сифицировать функции fik .
Идеальная (без учета вязкости) взвешивающая 
жидкость. Пусть при t 〉 0  пузырек перемещается (или 
деформируется) в безграничной среде с единичной 
скоростью
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U Uk k t= =〈1 00, | .
Тогда, по прошествии достаточно большого вре-
мени, когда обтекание установится, сжимаемость 
жидкости уже не будет влиять на поле скоростей в 
достаточно обширной окрестности пузырька и коли-
чество движения жидкости будет характеризоваться 
присоединенными массами mik
0 . Движение жидкости 
создается силами fik  при Uk = 1.  Поэтому количество 
движения при t → ∞  будет равно mik
0 , так как mik
0  
U t m mk t ik ik( ) = ⋅ =→ ∞| 0 01 .
С учетом этого, имеем:
d
dt
m U t f tik k t ik t
0
 ( )  = ( )→∞ →∞| ;
d
dt
m U t f d
t
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Применим одностороннее преобразование Лапла-
са:
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( ) = ( ) =∫0
0
0τ τ  (17)
Это значит, что в случае идеальной, без учета вязко-
сти, жидкости функции fik  интегрируемы, а примене-
ние соотношений (16) дает:
lim .
p ik ik ik




( ) = ( ) =∫0
0
0τ τ  (18)
Реальная (с учетом вязкости) взвешивающая жид-
кость. Равномерное движение в жидкости будет встре-





( ) = α    (19)
Можно утверждать, что α ik 〉 0 . Кроме того, очевид-
но, что все величины сопротивления α ik  конечны.







α   (20)
Так как
U consti t* | ,→∞ =
то
U i t* | .→∞ = 0
При установившемся перемещении пузырьков, то 
есть при t→∞ , силы fik  уравновешиваются силами 
сопротивления α ik :
lim , .
t ik ik ik ik огранич
f M
→∞
= 〉 〈( )α α α0
Выполненные предварительные преобразования 
позволяют оценить пределы, то есть при условии 
p →0 , соотношения, которые вытекают из выражений 
(13 … 15), и дают возможность вычислить оконча-
тельные премещения пузырьков. Умножим все члены 
системы уравнений (13 … 15) на величину pq  (здесь q 
= -1, 0 соответствуют рассмотренным выше двум слу-
чаям состояния взвешивающей гироузел жидкости) и 
устремим величину p  к нулю. Тогда предельные соот-
ношения будут иметь вид:
идеальная жидкость
m U m U
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 ;  (22)
идеальная жидкость
незатухающие колебания пузырька (предельные 
перемещения отсутствуют);
реальная жидкость
незатухающие колебания пузырька (предельные 
перемещения отсутствуют);
идеальная жидкость






















































В квадратных скобках указаны остаточные дефор-
мации поверхности пузырька (левая часть уравнений) 
и фиктивного тела (правая часть уравнений).
Анализ показывает, что упругие деформации не 
влияют на величину окончательного перемещения пу-
зырька, так как величины m mii ik ik, ,
0 α  ограничены, а 
остаточные деформации равны нулю, вследствие чего 
равны нулю и члены, им соответствующие.
Если функции fik  не интегрируемы ( в случае ре-
альной жидкости), масса пузырька и деформации его 
поверхности не влияют на предельные перемещения. 
Этот вывод следует из выражений (21 … 23) не содер-
жащих обобщенные массы пузырьков.
В том случае, когда деформации обоих тел упругие, 
главные центральные оси, а также их массы (моменты 
инерции) соответственно совпадают и окончательные 
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перемещения пузырька и фиктивного тела (жидкости 
в отсутствие пузырька) равны между собой. Дефор-
мации фиктивного тела будут упругими, например, 
в случае плоской акустической волны, когда все ча-
стицы жидкости перемещаются на одно и то же рас-
стояние.
Отсутствие предельного перемещения при линей-
но-упругом и вязко-упругом подвесе гидроузла озна-
чает наличие незатухающих колебаний.
Пусть в жидкости, вследствие либо ударных, либо 
тепловых (или тех и других одновременно), возникли 
пузырьки газа (рис. 2).
Проанализируем природу возникновения момен-
та гидростатических сил, обусловленных движением 
пузырьков.
Рис. 2. Природа возникновения возмущающего момента 
при перемещении пузырьков газа в жидкостатическом 
подвесе





F  направлены по одной прямой в 





F Mg= − .
Образование пузырьков, естественно, приведет к 
параллельному смещению вектора 

F  и возникнове-
нию возмущающего момента относительно выходной 








































� τ τ sin , ,  (24)
где F M g m M mk ж=
0 0; , , - соответственно массы 
k − го пузырька в фиксированной плоскости шпанго-
ута ДУСУ, вытесненной поплавком жидкости и жид-
кофазной части подвеса; g −  ускорение свободного 
падения; m rk −  статический момент массы пузырька.
Если пузырек не перемещается Uk τ( )=( )0 , то выра-










sin , .  (25)
Здесь предполагается, что радиус пузырька r0  на-
много меньше радиуса поплавка, то есть
r r0 〈〈 .
Если в плоскости шпангоута находится n  пузырь-
























� τ τ sin ,  (26)
Предположим, что пузырьки газа собираются в m  
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∫∫ sin , sin , .
00
 (27)
Если учитывать радиус пузырька, считая его доста-
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Рис. 3. Расположение пузырьков газа в плоскостях 
шпангоута ДУСУ
Как уже было сказано, акустическое излучение 
достигает максимальных значений во время старта 
РН. С увеличением высоты полета, то есть при дви-
жении ракеты в области пониженного давления, эта 
величина существенно понижается. Поэтому можно 
принять полный импульс акустического давления ко-
нечным по величине. В этом случае, образовавшиеся 
пузырьки газа пройдут на фиксированную величину и 
остановятся с прекращением действия акустического 
излучения.
Для определения закона движения U t( )  пузырьков 
газа с учетом только трения о жидкость воспользуемся 
интегро-дифференциальным соотношением (10 … 12):
m U t m t U d
m t t
k k k k
t
k
 ( )+ −( )+  ( ) =





δ τ α τ τ
δ δ  +




1 1 1δ τ α δ τ δ τ τ ,
 (29)
где mk
0 − масса вытесненной пузырьком жидкости; 
mk0 −  присоединенные массы; α − коэффициент вяз-
кого сопротивления при движении пузырька; δ1 t( )−  
дельта- функция Дирака.
Применим одностороннее преобразование Лапласа 
при нулевых начальных условиях. В результате выра-
жение (29) записываем в операторной форме:




k k k k
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p p
+( ) ( )+ ( )=










α .  
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Или так –
p m m p U p e m m
pk k k
p
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Представим первую дробь в виде –
m m p
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α .
Это соотношение позволяет установить значения 
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А с учетом найденных значений величин ai  переме-
щение пузырька в операторной форме примет вид –
U p
p p
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ходя к оригиналу, получаем закон движе-
ния пузырька:
U t t m m e t





























−( )δ . ( )
 
Если сомножители 1 1−( )−e v t  и 
1 1 1−( )− −( )e v t  представить в виде раз-










































∑ ! , .n t
 (31)
В том случае, когда вязкое сопротивление незначи-
тельное по величине, а время T  достаточно большое 
v T1 1〈〈( ),  за период времени 1≤ ≤t T  перемещение пу-
зырька определяется только первым слагаемым.
Проведем оценку величины предельного переме-
щения пузырька. Для этого в выражении (31) доста-
















1 1  (32)
Приведенные соотношения получены для одного 
пузырька. Обобщим эти результаты на произвольное 
их количество.
Наибольший интерес, как правило, представляют 
значения установившегося сдвига нуля (у датчика 
угловой скорости) или дрейфа нуля (у интегрирую-
щего гироскопа). Поэтому вначале проведем их каче-
ственную оценку.
Пусть по прошествии фиксированного времени 
действие акустического излучения прекратилось. 
Тогда, если пузырьки находятся в плоскости одного 
шпангоута, возмущающий момент Ma  будет опреде-


































sin , ,  (33)
если пузырьки размещены в нескольких плоско-
стях, тогда формула усложняется:
Очевидно, что когда пузырьки газа останутся на по-




















sin , .  (35)
Полученные соотношения позволяют установить 
величину систематической составляющей сдвига нуля 
дифференцирующего гироскопа – 
а также систематическую составляющую дрейфа 
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Чтобы качественно и количественно оценить 
влияние движения образовавшихся пузырьков газа 
на показания прибора, например, интегрирующего 








β ω ω β β ω ω β
ω β ω β
+ −( ) −  +
+ +( )+
2 2 2sin cos cos
sin cos ω βy
ж




g m m r m U t m U t n x
+ + + ×
















где B I I R I I I I I Iy z x x y z= + = + −0 0; ; , , – моменты 
инерции поплавка; I I, 0 - полярный и экваториальный 
моменты инерции ротора; H - кинетический момент 
гироскопа; β - угол поворота поплавка вокруг выход-
ной оси Oy  ; ω ω ωx y z, ,  - угловые скорости движения 
корпуса ракеты-носителя относительно центра масс; 
M - прочие моменты-помехи (дебаланса, трения, тяже-
ния токоподводов и др.).
Ограничиваясь рамками прецессионной теории, 
уравнения (38) можно записать в укороченном виде:
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δ τ τ0 1 sin , .n x d  (40)
Выводы по результатам проведенных исследова-
ний и перспективы для дальнейшего изучения явле-
ния.
Смысл первых четырех слагаемых в правой части 
изучаемого соотношения (40) известен:
H
b
zω βcos  - полезный сигнал, пропорциональный 
измеряемой угловой скорости РН ωz ;
H
b
xω βsin  - методическая погрешность прибора, 






 - погрешность, вызванная влиянием углового 
ускорения ωy  ракеты-носителя;
M
b
- погрешность, обусловленная влиянием про-
чих моментов-помех.
Последнее слагаемое в правой части выражения (40) 
есть продукт осмысления природы влияния движущих-
ся в жидкофазном подвесе гироскопа образовавшихся 
пузырьков газа на погрешность измерений. Конечно, 
некоторые упрощения расчетной модели не позволили 
учесть все особенности явления, однако даже в такой, 
линейной, постановке позволяют сделать вполне опре-
деленные выводы о количественной и качественной 
структуре этой погрешности прибора и синтезировать 
эффективные средства и меры борьбы с ней.
3. Выводы
Построенные расчетные модели создают необходи-
мые предпосылки для количественного и качествен-
ного анализа колебательных процессов в жидкостати-
ческом подвесе гироскопа. Открывают возможности 
изучения природы явления на виртуальных моделях.
Создана необходимая научная основа для объ-
яснения структуры таких неизбежных проявлений 
дифракционных процессов как возникновение зон 
каустик, волнового совпадения и др.
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